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Uczestnicy postepowania

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie ,,przetargu nieograniczonego”
logtoszenie w BZP nr 623577-N-2019 z dnia 18.11.2019 r./
na dostawe aparatu ultrasonograficznego do Oddziatu Potozniczo-Ginekologicznego
Powiatowego Zakladu Opieki Zdrowotnej z siedziba w Starachowicach

Dziatajgc w imieniu Powiatowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zwigzku z otrzymanym
a przedstawionymi ponizej pytaniami dotyczgcym tresci SIWZ niniejszym udzielamy nastepujacych odpowiedzi,
zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —, Prawo zaméwien publicznych ” —
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53):

Na podstawie przepiséw art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o udzielenie wyjasnien, dotyczgcych tresci
specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia w podanym ponizej zakresie:

Pytanie 1 Parametry Techniczne dot. Punktu 3

Czy Zamawiajgcy dopu$ci do postepowania nowoczesny ultrasonograf posiadajgcy monitor IPS LED o wielkosci
21,5” | rozdzielczosci 1920-1080? Aparat posiada opcje Full Screen, kitéra umozliwia powigkszenie okna
diagnostycznego na caty ekran bez utraty jakoéci obrazu?

Ad 1: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 2 Parametry Techniczne dot. Punktu 4 i 36

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony parametr, jesli dostarczony ultrasonograf bedzie posiadat mozliwo$¢ podgladu
wynikow badan biometrii oraz dopplerowskich na ekranie monitora, podglad graféw bedzie mozliwy z poziomu funkgji
dostepnej na panelu dotykowym (1 klikniecie)?

Ad 2: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 3 Parametry Techniczne dot. Punktu 5i 6

Czy Zamawiajgcy dopusci nowoczesny ultrasonograf posiadajacy mozliwos¢ regulacji pulpitu na wysoko$é w zakresie
12cm oraz regulacje obrotu +/- 25 stopni?

Ad 3: Prosimy o ztozenie oferty zgodnej z zapisami SIWZ.

Pytanie 4 Parametry Techniczne dot. Punktu 13

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania nowoczesny ultrasonograf o wadze 94kg? Waga aparatu uzasadniona
jest zastosowaniem specjalnych plyt izolujgcych elektronike od zakidcen zewnetrznych?

Ad 4: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 5 Parametry Techniczne dot. Punktu 26

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania nowoczesny ultrasonograf wyposazony w 192 elementowg gtowice
Conveks wykonang w technologii Single Crystal o zakresie czestotliwosci 1-6MHz i kgcie skanowania wynoszacym
60 stopni?

Ad 5: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Kat obrazowania glowicy ultrasonograficznej ma istotny wptyw na element

diagnostyczny przeprowadzanych badan. Im wiekszy kat obrazowania gtowicy, tym wieksza mozliwo$¢ penetracii
badanego narzadu.

Zgodnie = art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje, iz administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedzibg
w  Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szezegoly  obowigzku  informacyjnego sq dostgpne na  stronie
www. szpital. starachowice.pl.




Pytanie 6 Parametry Techniczne dot. Punktu 27

Whioskujemy o zmiang wymogu dla parametru opisanego w punkcie 27 podp. 1-3 z ,Czestotliwos¢ pracy gtowicy 4-
12MHz, pole widzenia max 40mm, ilos¢ elementow min 192" na:

,Czestotliwos¢ pracy giowicy 3-12MHz, pole widzenia min 58 mm, ilos¢ elementow min 256"

Dzigki temu bedziemy mogli zaproponowaé Panstwu gtowice liniowg o wigkszym zakresie czestotliwosci, wiekszej
ilosci elementéw ale rowniez szersze pole widzenia glowicy co wg opinii jest bardzo przydatne podczas diagnostyki
piersi i tarczycy.

Ad 6: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Pole widzenia glowicy wigze sie z jej rozmiarem, ktory rosnie wraz
z poszerzeniem pola widzenia. To z kolei ogranicza angulacje i wykonywanie konkretnych badan.

Pytanie 7 Parametry Techniczne dot. Punktu 32

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania nowoczesny ultrasonograf nie posiadajgcy automatycznych pomiarow
biometrii, aparat posiada bardzo prostg procedure wykonania pomiaru oraz jege edycji przy uzyciu 2 klawiszy
zlokalizowanych obok siebie. Dostarczone urzgdzenie bedzie posiadato automatyczno pomiar NT.

Ad 7: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 8 Parametry Techniczne dot. Punktu 33

Czy Zamawiajgcy dopuéci do przetargu ultrasonograf, bez wbudowanego algorytmu utatwiajgcego ocene ryzyka
wystepowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych wedtug zalecen norm towarzystwa
IOTA? W zamian dostarczony ultrasonograf wyposazony bedzie w tablet umozliwiajgcy ocene ryzyka wedtug IOTA.
Ad 8: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie @ Parametry Techniczne dot. Punktu 27

Czy zmawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf wyposazony w glowice liniowg o polu widzenia szerszym niz
wymagane 40mm?

Ad 9: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 10 Parametry Techniczne dot. Punktu 34

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu ultrasonograf bez pomiarow Z-Core?

Ad 10: Zamawiajacy nie dopuszcza. Brak mozliwosci wykonywania pomiarow Z-core w bardzo znaczacy sposob
ogranicza wykonywanie badan prenatalnych.

Pytanie 11 Parametry Techniczne dot. Punktu 38

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania aparat, ktéry moze zosta¢ wyposazony w zewnetrzny UPS umozliwiajgcy
prace aparatu bez dostepu =zasilania, wykonywania badan oraz transportu? Zasilacz zamocowany bedzie
w specjalnym koszyku, przymocowanym do body aparatu.

Ad 11: Zamawiajacy nie dopuszcza. Ultrasonograf z wewnetrznym systemem podtrzymywania napiecia minimalizuje
ryzyko uszkodzenia modutu podtrzymywania napigcia w przypadku, gdy ten jest umiejscowiony na zewnatrz aparatu.

Pytanie 12 Pozostale dot. Punktu 2 i 4

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, ktéry nie posiada opcji rozbudowy o zewnetrzne
oprogramowanie do obrobki projekcji 3D oraz opcji automatycznej detekcji pecherzykéw w jajniku oraz wad
chromosomowych?

Ad 12: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 13 Pozostale dot. Punktu 5

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, posiadajacy mozliwos¢ rozbudowy o 192 elementowa
glowice objetoSciowg endowaginalng o zakresie czestotliwosci 3-10MHz i kacie skanowania 160 stopni?

Ad 13: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 14 Pozostate dot. Punktu 6

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, posiadajacy mozliwo$¢ rozbudowy o 192 elementowg
glowice objetosciowg Conveks wykonang w technologii Single Crystal o zakresie czestotliwosci 1-6MHz i kacie
skanowania 79 stopni?

Ad 14: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 15 Pozostate dot. Punktu 7

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, posiadajacy mozliwos¢ rozbudowy o 256 elementowg
gtowice liniowg o zakresie czestotliwosci 3-12MHz?

Ad 15: Zamawiajgcy nie dopuszcza.



Pytanie 16 Pozostate dot. Punktu 8

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania ultrasonograf, posiadajgcy mozliwos¢ rozbudowy o 64 elementowg
glowice sektorowg pediatryczng wykonang w technologii Single Crystal o zakresie czestotliwosci 3-8MHz i kacie
skanowania wynoszgcym 90 stopni?

Ad 16: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 17 Pozostate dot. Punktu 9

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, posiadajgcy mozliwosé rozbudowy o 128 elementowg
gtowice Microconvex o zakresie czestotliwosci 5-8MHz i kacie skanowania wynoszgcym 93,6 stopnia?

Ad 17: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 18 Pozostate dot. Punktu 12

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania ultrasonograf, nieposiadajgcy mozliwosci rozbudowy o funkcje
obrazowania przeptywu bez funkcji dopplerowskiej?

Ad 18: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Dopuszczenie braku tego parametru spowoduje ograniczenie wykorzystania
ultrasonografu w diagnostyce naczyniowe;j.

Pytanie 19 Pozostate dot. Punktu 13

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, nieposiadajgcy mozliwosci rozbudowy o funkcje
obrazowania przy uzyciu srodka kontrastujgcego?

Ad 19: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 20 Pozostate dot. Punktu 15

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania ultrasonograf, nieposiadajgcy mozliwosci rozbudowy o funkcje
automatycznego pomiaru IT?

Ad 20: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie 21 Pozostate dot. Punktu 17

Czy Zamawiajgcy dopuéci do postepowania ultrasonograf, nieposiadajgcy mozliwosci rozbudowy o obrazowanie
procedury biopsyjnej do prowadzenia igty w obrazowaniu 4D?

Ad 21: Zamawiajgey nie dopuszcza.

Pytanie 22 Pozostate dot. Punktu 19

Czy Zamawiajgcy uzna za spetniony parametr, jezeli zaproponowany aparat bedzie wyposazony w wbudowang
nagrywarke DVD oraz opcje zapisu i eksportu danych na zywo w tle badania?

Ad 22: Zamawiajgcy uzna parametr za spetiony.

Pytanie 23 Pozostate dot. Punktu 21

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania ultrasonograf, wyposazony w wyj$cie obrazu w standardzie DVI oraz
VGA?
Ad 23: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Sprawe prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl






