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Uczestnicy postepowania

dot.: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie ,,przetargu nieograniczonego”
logtoszenie w BZP nr 552036-N-2020 z dnia 18.06.2020 r./
na dostawe sprzetu medycznego dla Powiatowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
z siedziba w Starachowicach

Dziatajgc w imieniu Powiatowego Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zwigzku z otrzymanym
a przedstawionymi ponizej pytaniami dotyczacym treéci SIWZ niniejszym udzielamy nastepujgcych odpowiedzi,
zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — , Prawo zamdéwien publicznych ” —
(Dz.U. 22019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiajgcy wymaga aby wozek do aparatu EKG posiadat tace do postawienia drukarki laserowej zewnetrznej?
Ad 1: Zamawiajgcy nie wymaga aby wozek do aparatu EKG posiadat tace do postawienia drukarki laserowej
zewnetrznej.

Pytanie nr 2

Poprosze o wyjasnienie, czy walizka na sprzet medyczny ma by¢ na aparat EKG. Jesli tak, to czy Zamawiajgcy
dopuéci zamiast walizki torbe na aparat EKG ?

Ad 2: Zamawiajgcy potwierdza, iz walizka na sprzet medyczny ma by¢ na aparat EKG. Zamawiajgcy dopuszcza
zamiast walizki torbe na aparat EKG.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiajgcy dopusci aparat EKG , ktéry nie posiada pomiaru SpO2 i pulsu, pletyzmografu — tryb pulsoksymetru
lub prosimy o ustalenie tego parametru jako punktowany ?

Ad 3: Zamawiajgcy dopuszcza aparat EKG, ktory nie posiada pomiaru SpO2 i pulsu, pletyzmografu — tryb
pulsoksymetru.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydiuzenie czasu naprawy urzgdzen, w przypadku kiedy naprawa wymagata
bedzie sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych?

Ad 4: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 5

Zadanie 3

Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie Pulsoksymetru Amerykanskiej Firmy MASIMO RAD-97 bez pomiaru EKG,
pracujgcy w technologii Masimo SET, stanowiacej tzw. ,zloty standard” pomiaréw pulsoksymetrycznych — pomiar
pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacjg artefaktow ruchowych dzieki eliminacji sygnatow z krwi zylnej,
zarowno do pomiardw ciggtych jak i wyrywkowych, o wadze 1,36 kg, o wymiarach 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm,

0 zasilaniu sieciowym 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowym z wewnetrznego akumulatora litowego do 7 godzin
ciggtego monitorowania, bez mozliwosci zasilania samochodowego, z panelem bez przyciskéw, z wyswietlaczem
dotykowym LCD , z pomiarem tetna 25-240 bpm w rozdzielczosci 1 bpm, z doktadno$cig pomiaru saturacji 60-80%
dla dorostych i dzieci +-3% (bez ruchu), z mozliwoscig obserwacji trendow graficznych z ostatnich 96 godzin, bez
portu RS 232, z intuicyjnym menu w jezyku angielskim. Pozostate parametry zgodnie z SIWZ.

Ad 5: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajacy prosi o ziozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 6

Zadanie 1

Ad pkt 2: Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z napedem hybrydowym, tj. czesé funkcji
realizowana jest elektrohydraulicznie z pilota lub panelu (zmiana wysokosci blatu, przechyty wzdtuzne i boczne,

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje, iz administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakiad Opieki Zdrowotnej z siedzibg
w  Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegély obowigzku informacyjnego sq dostepne na  stronie
www.szpital.starachowice.pl.




blokowanie do podioza); natomiast inna czes¢ elektromechanicznie z pilota lub panelu (zmiana kata oparcia dolnego
segmentu plecow, flex / reflex, katowa regulacja segmentu nég w pionie, automatyczne poziomowanie, przesuw
wzdtuzny blatu)? W oferowanym stole regulacja podgtowka oraz podn6zkow w ptaszczyznie poziomej (rozchylanie)
odbywa sie manualnie (podgtéwek za pomocg zapadek ze sprezynami blokujgcymi, podnézki za pomocg klamki
blokujgcej i gniazda rozetkowego

Ad 6: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zadanie 1

Ad pkt 6: Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie konstrukcyjne kolumny z gumowym miechem (ostong sitownikdw)
znajdujgcym sie w gornej czesci kolumny, posiadajgcym przekroj zblizony do przekroju kolumny - ostona w jednym
kawatku, dookdlna, zapewniajgca szczelnos¢ | zakrywajaca wszystkie elementy wewnetrzne kolumny pod blatem?
Ad 7: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Zadanie 1

Ad pkt 7: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny z czterema podwoéjnymi kotami skretnymi,
niezabudowanymi dla lepszego utrzymania ich w czystosci, ktore mozna tak obréci¢, aby byly niemal catkowicie
schowane pod podstawa, ale tez w réznych sytuacjach skretnych wychodzg poza jej obrys?

Ad 8: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Zadanie 1

Ad pkt 9: Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stot operacyjny, kidérego nie mozna w przysziosci rozbudowaé
o dodatkowe koo z napedem elektrycznym? Konfiguracji takiej nalezy dokona¢ na etapie zamdéwienia.

Ad 9: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajacy prosi o ztozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 10

Zadanie 1

Czy Zamawiajgcy wymaga stofu operacyjnego z pigtym kotem z napedem elekirycznym, wysuwanym pod podstawg,
sterowanym pilotem kablowym?

Ad 10: Zamawiajgcy prosi o zlozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 11

Zadanie 1

Ad pkt 11: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie innego ksztattu podstawy stotu, tj. réwnolegtoboku, waskiego przy
kolumnie, rozszerzonego w dwdch rogach od strony segmentu nég na ksztalt litery V dla pewniejszej stabilnosci.
Rozwigzanie zapewnia takg sama lub lepszg stabilno$¢ jak opisane w zestawieniu parametrow wymaganych, ponadto
umozliwia dojscie operujgcego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stolu.

Ad 11: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 12

Zadanie 1

Ad pkt 13: Prosimy Zamawiajgcego o zrownanie punktacji systemu mocowania elementéw blatu za pomocg gniazda
wpustowego z systemem mocowania za pomocg hakow. System hakowy jest réwnie szybki, a przy tym pewniejszy
i wygodniejszy, stad przyznanie mu 0 pkt. wydaje sie nieuzasadnione.

Ad 12: Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 13

Zadanie 1

Ad pkt 17: Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania stdt operacyjny z zakresem dostepu aparatu RTG (ramienia C)
na odcinku 920 mm liczgc (w linii poziomej) od powierzchni najwiekszego stalowego elementu kolumny do brzegu
blatu od strony gtowy bez funkcji przesuwu wzdtuznego? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymogow SIWZ.

Ad 13: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajacy prosi o ziozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 14

Zadanie 1

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania zawansowany stot operacyjny, w ktérym zastosowano na tyle duzy
przesuw wzdtuzny blatu, ze dzieki niemu jest mozliwy dostep aparatu RTG (ramienia C) na powierzchni nawet
wigkszej niz opisana w pkt. 17 (tj. min. 960 mm liczgc w linii poziomej od powierzchni najwiekszego stalowego
elementu kolumny stotu do brzegu blatu od strony gtowy oraz min. 840 mm - liczgc w linii poziomej od powierzchni
najwigkszego stalowego elementu kolumny stotu do brzegu blatu od strony n6g pacjenta)? Osiggniecie powyzszych
wymogow mozliwe jest wiasnie dzieki przesuwowi wzdiuznemu.

Ad 14: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie nr 15

Zadanie 1

Dot. pkt. 18: Prosimy o dopuszczenie wiekszego zakresu dla regulacji Flex i Re-flex, tj.: 230 stopni dla pozycji Flex
(a wiec blat jeszcze bardziej rozwarty) i 90 stopni dla pozycji Re-flex (a wiec blat jeszcze bardziej ztozony). Parametr
lepszy niz wymagany w SIWZ,

Ad 15: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16

Zadanie 1

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania stét operacyjny, w ktérym pilot nie wyswietla informaciji o stanie
natadowania baterii w stole? Informacja taka podawana jest na panelu sterowania umieszczonym na kolumnie.
Ad 16: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Zadanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania stét operacyjny, w ktérym pilot dla bezpieczeristwa przechodzi w stan
uspienia po zadanym czasie od ostatniego uzycia, a ponowne jego uzycie wymaga uaktywnienia go oznaczonym
wyraznie klawiszem odblokowujgcym?

Ad 17: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18

Zadanie 1

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania stot operacyjny, w ktérym panel sterowania zlokalizowany jest na $cianie
kolumny od strony gtowy pacjenta? Rozwigzanie to jest coraz powszechniej stosowane w wysokiej klasy stotach
operacyjnych i wynika z doswiadczen | badan nad ergonomig pracy operujgcych. Chirurg lub asystent, stojacy lub
siedzgcy bowiem podczas operacji przy wzdtuznej krawedzi stotu, ma tatwiejszy dostep do panelu sterujgcego, majgc
go po swojej lewej lub prawej stronie. Jesli panel umieszczony jest frontem do operujgcego, dostep do urzadzenia jest
trudniejszy, a dla np. anestezjologa asystujgcego przy operacji — wrecz niemozliwy.

Ad 18: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 19

Zadanie 1

Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania stét operacyjny z panelem sterowania awaryjnego wyposazonym w
zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dziatajgcym w nastepujacy sposéb:

1) po zadanym czasie nieuzywania funkcji sterowanie wchodzi w stan uspienia (blokady)

2) wowczas wywotanie dowolnej regulacji wymaga jednokrotnego krétkiego nacisniecia wyraznie oznaczonego
klawisza odblokowujgcego, po czym mozna dokonywaé dowolnej regulacii.

Rozwiazanie to jest korzystniejsze od wymaganego opisem przedmiotu zamoéwienia, gdyz operator moze
odbezpieczy¢ stdt i regulowac nim jedng dfonig, bez koniecznosci przytrzymywania dwdch klawiszy rownoczesnie.
Przy tym rozwigzanie to pozostaje nadal w petni bezpieczne.

Ad 19: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20

Zadanie 1

Ad pkt 27: Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania stét wyposazony w demontowane materace, fgczenia na
materacach zespalane szczelnym, bezszwowym systemem, antystatyczne, o grubosci 80 mm,

zbudowane z pianki o dwoch réznych gestosciach, wykazujgce wiasciwosci przeciwodlezynowe, odporne na dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych. Materace posiadaja tzw. ,pamie¢ ksztaitu”.

Ad 20: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

Zadanie 1

Ad pkt. 37: Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania ptyte z widkna weglowego o dtugosci 1200, bez wozka do jej
przewozenia®?

Ad 21: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 22

Zadanie 1

Ad pkt 41: Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania podgtowek podkowiasty z adaptorem, ale bez piyty
przediuzajgcej?

Ad 22: Zamawiajgcy nie dopuszcza.



Pytanie nr 23

Zadanie 1

Ad pkt 44: Czy Zamawiajgcy dopuséci do zaoferowania materac zelowy pod gtowe o wymiarach 230 x 145 x 280 mm,
co bardzo nieznacznie odbiega od wymiaréw opisanych w SIWZ (240 x 140 x 280 mm)?

Ad 23: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 24

Zadanie 1

Ad pkt 11: Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie innego ksztaltu podstawy stotu, tj. rownolegtoboku, waskiego przy
kolumnie. Rozwigzanie zapewnia takg samg lub lepszg stabilnosc¢ jak opisane w zestawieniu parametréow
wymaganych, ponadto umozliwia dojscie operujgcego maksymalnie blisko do kolumny i blatu stotu.

Ad 23: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 25

Zadanie 1

Dot. pkt. 18: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stotu z regulacjg pionowg podnozkow w zakresie
-90 / 50 stopni

Ad 25: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Zadanie 1

Dot. pkt. 18: Prosimy o dopuszczenie wiekszego zakresu dla regulacji Re-flex, 1j.: 100 stopni (a wiec blat jeszcze
bardziej ztozony). Parametr lepszy niz wymagany w SIWZ.

Ad 26: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 27

Zadanie 1

Punkt 2

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny w ktdrym wszystkie funkcje sterowane z pilota i panelu
dodatkowego wspomagane sg przez uktad elektromechaniczny jest to rozwigzane réownowazna nie wplywajgce na
walory uzytkowe?

Ad 27: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 28

Zadanie 1

Punkt 6

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny w ktdrym ze wzgledu na catkowite ostoniecie przegubdw
taczacych blat z kolumng zastosowana jest ostona gumowa? Takie rozwigzanie stosowane jest przez wiekszosé
producentow stolow operacyjnych.

Ad 28: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zamawiajacy prosi o ztoZzenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 29

Zadanie 1

Punkt 7

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stot operacyjny w kiérym kota nie sg zabudowane w podstawie co daje
nam mozliwo$¢ ciggtej oceny wizualnej ich stanu, a w przypadku zablokowania stotu istnieje mozliwosé ich obracania i
ustawienia w dowolny sposéb?

Ad 29: Zamawiajgcy nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Zadanie 1

Punkt 9

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania stét operacyjny bez mozliwosci rozbudowy w funkcje jazdy? Rozwigzanie
polegajgce na opcji jazdy podraza cene systemu i w rzeczywistosci nie jest stosowane w realiach standardowej pracy
na bloku operacyjnym.

Ad 30: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajgcy prosi o ziozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 31

Zadanie 1

Punkt 10

Prosimy o odstgpienie od wymogu mozliwosci rozbudowy o manetke sterowania w przysztosci i punktowania
parametru ktory w rzeczywistosci moze nigdy nie zosta¢ dokupiony i zainstalowany?

Ad 31: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na odstgpienie od w/w wymogu.



Pytanie nr 32

Zadanie 1

Punkt 11

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stdt operacyjny z podstawg prostg z wycieciem od strony nog, podstawa
zawieszona na odpowiedniej wysokosci dajgcej mozliwos¢ wsunigcia pod nig stop przez operatora pozwalajgc tym
samym na dobry dostep do pola operacyjnego?

Ad 32: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 33

Zadanie 1

Punkt 17

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stdt operacyjny w ktérym dtugo$é blatu i konstrukcja kolumny pozwalajg
na dostep aparatem RTG ramig C w zakresie 628mm liczac od strony nég i 895mm liczgc od strony glowy bez
wykorzystania przesuwu wzdtuznego? Natomiast zastosowanie przesuwu wzdiuznego pozwala na monitorowanie
pacjenta bez jego przemieszczenia.

Ad 33: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajgcy prosi o ztozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 34

Zadanie 1

Punkt 18

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stdt operacyjny w ktérym regulacja wysokosci wynosi 660-1030mm?
Ad 34: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Zamawiajgcy prosi o ztozenie oferty zgodnej z SIWZ.

Pytanie nr 35

Zadanie 1

Punkt 18

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny w ktdrym pozycja flex/reflex wynosi odpowiednio
240°/100° co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Ad 35: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 36

Zadanie 1

Punkt 18

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny w ktérym wybdr orientacji utozenia pacjenta ze wzgledéw
bezpieczenstwa realizowany jest tylko z panelu umieszczonego na kolumnie stotu?

Ad 36: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 37

Zadanie 1

Punkt 19

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny wyposazony w podgiowek z regulacjg w dwoch
ptaszczyznach wspomagany sprezyng gazowg gdzie kat wychylenia podgtéwka wynosi +45°/-30°?

Ad 37: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 38

Zadanie 1

Punkt 20

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania stét operacyjny wyposazony w pilota ktéry dezaktywuje sie po czasie dla
oszczedzania energii?

Ad 38: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 39

Zadanie 1

Punkt 20

Czy Zamawiajgcy dopusci do postgpowania stét operacyjny w ktorym informacja o orientacji blatu wyswietlana jest na
panelu umieszczonym na kolumnie stotu?

Ad 39: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 40

Zadanie 1

Punkt 21

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny w ktorym pilot nie posiada mozliwosci zapamigtania
pozycji blatu?

Ad 40: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga produkiu zgodnego z SIWZ.



Pytanie nr 41

Zadanie 1

Punkt 28

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stot operacyjny w ktérym maksymalne catkowite obcigzenie wynosi
400kg?

Ad 41: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 42

Zadanie 1

Punkt 37

Czy Zamawiajacy dopusci do postepowania stét operacyjny wyposazony w ptyte z widkna weglowego o wymiarach
530x1200mm?

Ad 42: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43

Zadanie 1

Punkt 39

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stdt operacyjny wyposazony w podpore o diugosci 580mm?
Ad 43: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 44

Zadanie 1

Punkt 44

Czy Zamawiajgcy dopusci do postepowania stét operacyjny wyposazony w materac piankowy pod gtowe przy
wozeniu na brzuchu o wymiarach 250x150x280mm®?

Ad 44: Zamawiajgcy dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 45

Zadanie 1

Punkt 18

Czy Zamawiajgcy bedzie wymagat aby pozycja 0 realizowana byfa poprzez pojedyncze nacisniecie odpowiedniego
przycisku powodujgce poziomowanie sie blatu, a nie poprzez koniecznos¢ naciskania przycisku za kazdym razem
kiedy poziomowane sg kolejne segmenty blatu?

Ad 45: Zamawiajgcy nie dopuszcza, wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Sprawe prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl



