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DZP- ISK/P3

                                                              Uczestnicy postępowania wg rozdzielnika

    Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawa igieł, strzykawek, kaniul, przyrządów do przetoczeń dla PZOZ Starachowice sprawa nr 33/09/2009/ISK
                                      W odpowiedzi na pytania złożone do ww. postępowania 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 2 zawierającą strzykawki insulinowe w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu.

Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp.: Ad 1: Zamawiający NIE wyraża zgody - treść pakietu pozostaje bez zmian

2. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości próbek. Zamawiający wymaga 1 opakowania, które zawiera 100 sztuk asortymentu. Wydaje nam się, że już 10-20 sztuk próbek pozwoli Zamawiającemu na ocenę jakości wyrobów medycznych.

Odp.: Ad 2.: Zamawiający NIE wyraża zgody - ilość próbek pozostaje bez zmian

3. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Pakietu  1 pozycje 20 i 21  zawierające aparaty do przetaczania  krwi i aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.


Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.: Ad 3.:  Zamawiający NIE wyraża zgody - treść pakietu pozostaje bez zmian.  Z naszego doświadczenia możemy stwierdzić, że dzielenie istniejących pakietów i utworzenie nowych nie zawsze prowadzi do otrzymania  lepszych ofert cenowo.
4. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 20 i 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w  przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC.

Dren również posiada PVC. Płyn, przepływając przez cały przyrząd, większość czasu znajduje się w drenie. Sama komora wolna od PVC nie będzie spełniać swojego zadania.

Również przepisy nie nakładają na wykonawcę obowiązku, aby komora kroplowa do przetoczeń była wykonana z tworzywa wolnego od PVC. Pragniemy zwrócić uwagę, że PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku” nie stawiają wymagań producentom, aby komora kroplowa w/w przyrządów nie zawierała PVC. Należy zauważyć, że wymagania zaakceptowane przez Zamawiającego w żaden sposób nie odzwierciedlają wymagań stawianych przez normy. Jednocześnie pragniemy poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności.

Odp.: Ad 4: Zamawiający dopuszcza, na potwierdzenie bezpieczeństwa wyrobu medycznego należy złożyć odpowiednie dokumenty tj. Certyfikat CE itp.
5. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 20 i 21

Czy Zamawiający pisząc o opakowaniu foliowo-papierowym ma na myśli opakowanie typu blister pack?

Odp.: Ad 5.: TAK Zamawiający ma na myśli opakowanie typu blister pack

6. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 20

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu aparatów do przetaczania krwi z komorą kroplową o długości min. 90 mm  zgodnie z PN.

Odp.: Ad 6 Zamawiający dopuszcza aparaty do przetoczeń krwi z komorą kroplową o dł. min. 90mm

7. Dotyczy Pakietu 1 pozycji 21

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową o długości min. 55 mm  zgodnie z PN.

Odp.: Ad 7 Zamawiający dopuszcza aparaty do przetoczeń krwi z komorą kroplową o dł. min. 55mm

