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Uczestnicy postepowania

dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie ,,przetargu nieograniczonego”
logtoszenie w BZP nr 572923-N-2020 z dnia 13.08.2020 r./
na dostawe osprzetu do zabiegdéw chirurgii maloinwazyjnej dla Powiatowego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej z siedzibg w Starachowicach

Dziatajgc w imieniu Powiatowego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w zwigzku z otrzymanym
a przedstawionymi ponizej pytaniami dotyczgcym tresci SIWZ niniejszym udzielamy nastepujgcych odpowiedzi,
zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — , Prawo zamoéwien publicznych " —
(Dz.U. z2019r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086):

Pytanie nr 1

Dotyczy warunkow umowy § 1 ust. 10

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:
..., 0 wartosci brutto co najmniej 80% umowy w danym pakiecie”?

Ad 1: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propcnowang zmiane.

Pytanie nr 2

Dotyczy warunkéw umowy § 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmianeg istniejgcego zapisu na nastepujacy:

,Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia ciggtosci dostaw w okresie trwania umowy — sytuacja nie dotyczy gdy
zalegtosci w ptatno$ciach Zamawiajgcego przekraczajg 60 dni ponad termin okreslony w umowie”?

Ad 2: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 3

Dotyczy warunkéw umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujgcy:

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazujacego brak ilosciowy Zamawiajgcy sporzadzi

na te okolicznos¢ protokdt i powiadomi Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie do 5 dni roboczych
liczgc od dnia uznania reklamacji za zasadng dokona¢ wymiany towaru na petnowartosciowy pod rygorem nie
uiszczenia zaptaty za zamawiang partie towaru”?

Ad 3: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunkéw umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejacego zapisu na nastepujgcy:

»,P0 wczesdniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji nalezytego wykonania umowy, w przypadku ..."?
Ad 4: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunkéw umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejgcego zapisu na nastepujgey:

.-, W Wysokosci 7% niezrealizowanej wartoSci umownej przedmiotu umowy/pakietu, gdy Zamawiajacy odstgpi
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca™?

Ad 5: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 6
Dotyczy warunkow umowy § 8 ust. 1b
Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiang istniejacego zapisu na nastepujgey:
, W wysokosci 0,3% wartosci przedmiotu danego zaméwienia wyrobdw nie dostarczonych w terminie/niezgodnej
dostawy lub brak uzupetniania dokumentéw, z kazdy rozpoczety dzien zwitoki™?
Ad 6: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuje, iz administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zaktad Opieki Zdrowotnej z siedzibg

w  Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegély —obowigzku informacyjnego sq dostepne na  stronie
www.szpital. starachowice.pl.




Pytanie nr7:

Dotyczy warunkéw umowy § 8 ust. 1c

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujgey:

»---» W Wysokosci 0,1% wartosci reklamowanego asortymentu za kazdy dzien opdznienia w rozpatrzeniu reklamacji
po terminie okreslonym w § 6 ust. 3"?

Ad 7: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 8

Dotyczy warunkéw umowy § 10 ust. 3a

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:

.-, W terminie 5 dni roboczych przedmiotu umowy na wolny od wad, albo nie usungt wady”’?
Ad 8: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 9

Dotyczy warunkow umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujgey:

W przypadku naruszania postanowien niniejszej umowy strony mogg rozwigzaé niniejszg umowe

za jednomiesiecznym okresem wypowiedzenia, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu do nalezyte] realizacji
umowy”?

Ad 9: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 10

Dotyczy warunkéw umowy § 15

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujgcy:

Wykonawca nie moze dokonywac cesji na rzecz oséb trzecich przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego
wierzytelnosci bez wezesniejszej zgody Zamawiajgcego oraz zgody, o ktorej mowa w art. 54 ust. 5 ustawy
0 dziatalnosci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgody takiej nie mozna
bezpodstawnie odmowic”?

Ad 10: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 11

Dotyczy warunkéw umowy

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane istniejgcego zapisu na nastepujacy:

W przypadku wycofania, bgdz chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuije sie
do dostarczenia Zamawiajacemu produktu zastepczego o tych samych, badz zblizonych parametrach
technologicznych - przy cenie nie wiekszej niz w niniejszej umowig”?

Ad 11: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie 12

Dot. pakietu nr 2, poz. 2.1:

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie samorozprezalnego stentu do protezowania nienowotworowych zwezen
drog zétciowych o diugosci cewnika wprowadzajgcego 180 cm ? Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Ad 12: Zamawiajgcy wyraza zgode na proponowang dtugoéc¢ cewnika pod warunkiem ze diugoscé ta zapewnia
mozliwos¢ wprowadzenia przez kanat posiadanych duodenoskopow.

Pytanie 13

Dot. pakietu nr 2, poz. 2.4:

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na zaoferowanie protezy samorozprezalnej jelitowej o Srednicy 20-22 mm i dtugosci
80-120 mm ? Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Ad 13: Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Diugo$¢ minimalna powinna wynosié 60 mm poniewaz ma to znaczenie
w przypadku protezowania niskich zwezen w odbytnicy.

Pytanie 14

Dot. pakietu nr 3, poz. 3.1:

Czy Zamawiajacy dopusci prowadnice jednorazowe do zabiegdw ERCP, typu zebra o dt. 450 cm, korice cieniodajne
pokryte hydrofilnie o $rednicach 0,025 i 0,035 ? Pozostate parametry zgodne z SIWZ.

Ad 14: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Srednica 0,18 ma istotne znaczenia w szczegdinych sytuacjach klinicznych
dlatego zamawiajgcy wymaga réwniez tej srednicy.

Pytanie 15

Dot. pakietu nr 13, poz. 13.1:

Czy Zamawiajacy dopusci igly do biopsji pod kontrolg endoultrascnografii EUS-FNA, Pro Control wymagana
dostepnosc igiet w min. 3 rozmiarach tj. 25 G (0,5 mm), 22 G (0,7 mm) i 19 G (1,1 mm); mozliwos¢ regulacji igty
w zakresie min. 0-8,5 cm; w czesci dystalnej igla poddana specjalnej obrobce wzmacniajgcej jej echogenicznosg;
maksymaina Srednica czesci wprowadzanej do endoskopu 1.8 mm (dla igty o §r. 25 G122 G) i 2.1 mm (dla igly

0 $r. 19 G); igta posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock (mechanizm umozliwia obstuge igly przy uzyciu
jednej reki): blokade stopnia wysuniecia igly z ostonki oraz blokade stopnia wysuniecia ostonki; narzedzie posiada



zaokrgglony mandryn; w komplecie strzykawka prézniowa o pojemnosci 20 mi, mozliwo$¢ ustawienia prozni

w strzykawce na min. 4 poziomach (5 ml, 10 ml, 15 ml i 20 mi); igta kompatybilna bez koniecznosci stosowania
dodatkowych adapterow.

Ad 15: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 2

Czy Zamawiajgcy w pozycji 2.1 pakietu 2 dopusci zaoferowanie stentéw o diugosci zestawu wprowadzajgcego
minimum 180 cm, srednica stentow w zakresie 8-10 mm, diugosci 40 mm, 50 mm i 60 mm.

Ad 16: Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem speinienia wszystkich pozostatych warunkow.

Pytanie 17

Pakiet 2

Czy Zamawiajgcy w pozycji 2.1 pakietu 2 dopusci zaoferowanie stentdw w zestawach z systemem aplikacji
pozwalajgcym na korekte potozenia po catkowitym uwolnieniu stentu.

Ad 17: Zamawiajgcy nie dopuszcza. System ten budzi watpliwosci dotyczace stabilizacji protezy po jej implantacji.

Pytanie 18

Pakiet 2

Czy Zamawiajgcy w pozycji 2.2 pakietu 2 wymaga zaoferowania stentu pokrytego, z markerami na obu konicach
widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG.

Ad 18: Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem speinienia wszystkich pozostatych warunkéw.

Pytanie 19
Pakiet 2

Czy Zamawiajgcy w pozycji 2.2 pakietu 2 dopusci zaoferowanie stentow o srednicy w zakresie 8 mm — 10 mm.
Ad 19: Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 2

Czy Zamawiajgcy w pozycji 2.4 dopuéci zaoferowanie protez jelitowych, nadajgcych sie do protezowania nowotworu
jelita grubego i dwunastnicy.

Ad 20: Zamawiajacy nie dopuszcza. Zastosowanie protez o tym samym ksztatcie do dwunastnicy i jelita grubego
budzi watpliwosci dotyczace ich stabilnego mocowania po implantacji.

Pytanie 21

Pakiet 13

Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie igiet o $rednicy 19, 22 i 25 G, rozmiar koszulki 5,2 Fr.

Ad 21: Zamawiajgcy nie dopuszcza. Wigksza $rednica koszulki jest mozliwa jedynie do uzycia w przypadku prostej
pozycji echoendoskopu podczas biopsji. Dlatego w przypadkach kiedy takiej pozycji z przyczyn anatomicznych nie
mozna uzyskac koniczne jest uzycie wezszych koszulek. Zamawiajgcy wymaga zaoferowania obydwu rozmiaréw
koszulek.

Sprawe prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl
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